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D30003, D30008, D30009, D20301, D30087, D30088

D30000, D30001, D30015, D30038, D30041, D30048, 
D30049, D30079, D30080

Los implantes y los instrumentos que se emplean en los pacientes para aplicaciones clínicas no deben utilizarse con 
fines formativos en lugares públicos (oficinas, salas de conferencias, etc.) fuera de la zona higiénica, ya se utilicen de 
manera individual o junto con el juego al que pertenecen.

¡Peligro de contaminación no controlada!

En estas circunstancias, aunque se lleve a cabo un reprocesamiento profesional y se siga el procedimiento vali-
dado que figura en las instrucciones de uso (limpieza manual, limpieza mecánica con limpieza manual previa, 
desinfección térmica, esterilización en autoclave), no es posible garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
limpieza de los productos.
Para que se pueda garantizar que los productos sanitarios envasados en un contenedor de esterilización llegan 
en estado de esterilidad, estos deben llevarse siempre directamente y por la vía más corta (sin rodeos ni desvíos) 
desde la unidad central de esterilización (UCE) hasta el quirófano.

¡Peligro de pérdida de esterilidad!

Instrucciones de higiene para el manejo de productos sanitarios
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