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 Instrumentos estériles del sistema  
 

  
 
Instrucciones de uso  
 
Información importante para el cirujano 
¡Léala antes del uso! 
 

Estas instrucciones de uso son válidas para los instrumentos estériles para la columna 
vertebral. Para los implantes y los instrumentos no estériles que se requieren para la 
implantación, se aplican adicionalmente informaciones separadas del fabricante: 

- Procesado de instrumentos (D30003) 
- Guía de instrumentación VERTICALE (D30000) 
- Guía de instrumentación VERTICALE sobre aumentos (D30015) 
- Guía de instrumentación VERTICALE MIS (D30049) 
- Adjuntos específicos del producto 

 
El fabricante declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de lo indicado en la 
información del fabricante. 
 
Antes de utilizar un producto comercializado por Silony Medical instamos al cirujano a que 
estudie detenidamente las siguientes recomendaciones, advertencias e indicaciones, así 
como la información específica del producto. Asimismo, Silony Medical recomienda asistir a 
los cursos correspondientes de formación de usuarios.  

Estas instrucciones de uso no son válidas para los EE. UU. ni sus territorios 

Descripción del producto  

Los instrumentos estériles del sistema VERTICALE están previstos para la cementación de 
tornillos pediculares canulados y fenestrados del sistema VERTICALE en intervenciones de 
revisión (aflojamiento/arranque de tornillos) y en pacientes osteoporóticos, mediante un 
sistema correspondiente de aplicación de cemento.  
 
1. Indicaciones generales  
 
Los productos de Silony Medical solo deben usarlos cirujanos familiarizados con la cirugía de 
la columna vertebral y que dominen las técnicas quirúrgicas específicas del producto. La 
técnica quirúrgica para los productos de Silony Medical se puede adquirir asistiendo a 
operaciones de demostración como observador, en talleres o cursos en un hospital 
familiarizado con estos sistemas. Los empleados de Silony Medical están a su disposición 
para gestionar estas asistencias. 
 
Los instrumentos estériles están compuestos de aceros inoxidables aptos para la fabricación 
de instrumentos quirúrgicos según DIN EN ISO 7153-1 o aleaciones de titanio según 
ASTM F136 y EN ISO 5832-3.  
La designación, el número de artículo, el código de lote y la fecha de caducidad del producto 
figuran en la etiqueta. Al extraer los instrumentos estériles del envase se debe comprobar 
que el instrumento coincida con los datos que constan en el envase (número de 
artículo/código de lote) y verificar su fecha de caducidad. Después de la fecha de caducidad 
no está permitido usar el instrumento.  

Los instrumentos estériles se deben conservar en el envase original sin abrir y deben 
preservarse de cualquier daño. Antes del uso es preciso comprobar la integridad del envase y 
de la etiqueta del precinto. Tenga en cuenta las instrucciones complementarias en 
«Almacenamiento». 

Antes del uso, el instrumento se debe examinar visualmente con respecto a posibles daños. 
Los instrumentos dañados no se deben utilizar. En el caso de transferirse (con carácter 
gratuito o no) un producto de Silony Medical, quien lo transfiera deberá asegurar la 
trazabilidad del producto en todo momento (LOT-Tracking). 
 
Las complicaciones u otros efectos derivados de factores como errores en la indicación o 
técnica quirúrgica, selección o manipulación incorrecta del material, aplicación o 
manipulación inadecuada de los instrumentos, asepsia, etc. serán responsabilidad del 
cirujano y no se podrán imputar al fabricante, a los importadores ni a los proveedores de 
productos de Silony Medical. 

Notas importantes: 

 Los instrumentos siempre son parte de un sistema. Solo se deben combinar con 
componentes originales pertenecientes al mismo sistema, así como usarse con los 
instrumentos originales pertenecientes al mismo sistema. 

 Los instrumentos de Silony Medical no se deben combinar ni usar nunca con productos, 
componentes o instrumentos de otros fabricantes, salvo si se trata de instrumentos 
generales utilizados en el quirófano o instrumentos descritos en la guía de 
instrumentación. El fabricante declina toda responsabilidad con respecto al uso de un 
instrumento de terceros por el comprador o el usuario.  

 Toda excepción a estas disposiciones requiere la autorización expresa de Silony Medical. 

 Los instrumentos no se deben procesar de forma mecánica ni modificar de ninguna otra 
manera, a menos que esté expresamente previsto en su diseño y en la guía de 
instrumentación. En caso de duda, obtenga la recomendación por escrito del fabricante. 

 Queda prohibida la utilización de los instrumentos para otros fines. 

 Se deben observar las indicaciones adicionales existentes (p. ej., adhesivos indicativos 
en el envase). 

 
Advertencias: 

 Los instrumentos estériles no se deben reutilizar. La reutilización puede afectar 
negativamente a las propiedades del instrumento y, con ello, a la seguridad del 
paciente. 

 No se permiten el reprocesado ni la reesterilización del instrumento. El reprocesado o la 
reesterilización puede modificar las propiedades del material y el diseño. Esto puede 
alterar o mermar el funcionamiento y las propiedades del instrumento, y suponer un 
importante riesgo para la seguridad del paciente. 

 La reutilización de un instrumento estéril puede causar contaminación cruzada e 
infecciones en el paciente. 

 Durante la extracción del envase protector se deben respetar las reglas de asepsia. 

 Es imprescindible asegurarse de que durante la extracción del instrumento estéril del 
envase no se produzca ninguna contaminación con sangre, tejidos ni otro tipo de 
suciedad. La extracción se debe realizar siempre con la mayor diligencia y nunca con 
guantes contaminados.  

 En caso de sobrecarga, daños o manipulación inadecuada, los instrumentos se pueden 
romper, aflojar, desgastar excesivamente o ver su función alterada. 

 Se deben observar las advertencias complementarias existentes (p. ej., adhesivos de 
advertencia en el envase). 

 
 
2. Planificación preoperatoria  
 
La intervención quirúrgica se debe planificar cuidadosamente mediante métodos adecuados 
de diagnóstico por la imagen. Las radiografías proporcionan información importante sobre el 
implante adecuado, su tamaño y las posibles combinaciones. Para la intervención quirúrgica 
se debe disponer de todos los implantes y componentes de implante que puedan requerirse 
en la combinación recomendada por el fabricante, así como de los instrumentos necesarios 
para su implantación, en caso de que se necesite p. ej., un tamaño diferente u otro implante.  
Asimismo, se deberá verificar antes de la intervención si el paciente es alérgico a los 
materiales/materiales del implante empleados. 
 
Advertencia: 

La omisión de una planificación preoperatoria adecuada puede conducir a prestaciones 
incorrectas (p. ej., con respecto a posiciones anómalas, selección del implante y de su 
tamaño). 
 
2.1 Indicación/contraindicación 
 
Cuando se usan instrumentos estériles para la columna vertebral, las indicaciones y las 
contraindicaciones son las del implante usado. Tenga en cuenta las instrucciones de uso 
correspondientes. 
 

 
3. Almacenamiento y manejo de los instrumentos estériles 
 

 Los instrumentos estériles son sensibles a los daños mecánicos. Puede bastar con 
pequeños arañazos o golpes en la superficie para alterar las propiedades del material y, 
con ello, provocar el fracaso del material o complicaciones. De ahí que se recomiende 
un cuidado extremo al manipularlos. 

 Los instrumentos estériles se deben conservar en el envase original sin abrir y deben 
preservarse de cualquier daño. En el caso de que el envase esté dañado o abierto, el 
instrumento ya no está estéril y no se debe usar. Antes del uso es preciso comprobar 
siempre la integridad del envase y de la etiqueta del precinto. Se debe comprobar la 
caducidad del instrumento estéril por medio de la etiqueta del producto. Después de la 
fecha de caducidad ya no está permitido usar el instrumento.  

 Los instrumentos que ya no estén en condiciones operativas se pueden devolver sin 
coste al fabricante para su eliminación correcta. 

 Se deben observar las indicaciones y los símbolos que figuran en el envase. 
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4. Glosario de símbolos 

 

Símbolo Explicación Símbolo  Explicación 

 

Fabricante  

 

Contacto 

 

Obsérvense las 
instrucciones de uso  

Conservar en un lugar 
seco 

 

Número de pedido / 
Número de artículo  

Únicamente de un solo 
uso 

 
Código de lote 

 
Fecha de caducidad Con 
indicación del año y del mes 

en el formato siguiente: AAAA-

MM-DD  

 

 
Estéril por óxido de 
etileno  

Estéril por irradiación 

 

No utilizar si el envase 
está dañado 

 

Atención, se deben 
observar instrucciones 
adicionales. 

 

No reesterilizar 

 
 

Proteger de la luz solar 

 
 

 

Número de unidades 

 
El producto cumple con 
los requisitos de la 
directiva UE 93/42 CEE 

 

Representante en 
EE. UU. 
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