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Con VERTICALE tiene a disposición un fijador dorsal de varilla de 
tornillos para la estabilización torácica y lumbar de la columna 
vertebral.

El desarrollo del sistema ha tenido lugar en estrecha colaboración 
con cirujanos cualificados expertos en cirugía de la columna 
vertebral y profesionales de los departamentos de cirugía y 
esterilización. De este modo, VERTICALE es un fijador bien 
concebido de forma consecuente, modular y versátil.
Además, mediante la ampliación del sistema con tornillos 
expansibles, VERTICALE permite una mejor fijación de los tornillos. 
Esto se requiere especialmente cuando no existe suficiente 
garantía de que los tornillos se fijen de manera que queden bien 
estables en el cuerpo vertebral. Por lo tanto, el sistema de 
aumento VERTICALE es adecuado, por ejemplo, para intervenciones 
de revisión tras el aflojamiento o la rotura de los tornillos, así como 
para pacientes que tienen una densidad ósea reducida (p. ej., 
osteoporosis).

El sistema de aumento VERTICALE incluye tornillos poliaxiales y de 
reposicionamiento en un gran número de longitudes y diámetros; 
se ofrece así una variedad de implantes que se ajustan a las 
necesidades anatómicas individuales.
Gracias a la ampliación con tornillos expansibles, se ha podido 
mejorar la estabilidad en enfermedades de la columna vertebral, 
corregir deformidades y fijar fracturas en pacientes que presentan 
una densidad ósea reducida.

VERTICALE, al igual que los demás implantes e instrumentos 
desarrollados por Silony Medical, es un "sistema vivo". Tanto en el 
caso de los instrumentos como de los implantes trabajamos 
constantemente en la ampliación y en la mejora de los sistemas, 
con el fin de satisfacer de forma óptima las necesidades del 
paciente, del médico y del resto del personal sanitario.

PREFACIO

VERTICALE® – AUMENTO
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Indicaciones Contraindicaciones

NOTA: Preste atención también a las instrucciones de 
uso adjuntas a cada producto. En ellas puede haber otras 
indicaciones que lleven a la exclusión del implante.

NOTA: Se recomienda un apoyo ventral, intercorporal 
en forma de implante intervertebral, por ejemplo, una 
ROCCIA Cage, en caso de inestabilidad de la columna 
ventral (a discreción del cirujano responsable y en función 
de la indicación respectiva).

El uso del sistema VERTICALE está indicado en 
la columna torácica y en la columna lumbar, así 
como en las fijaciones sacroilíacas (T1-S2/ilion).
Estas comprenden todos los tipos de inestabilidad 
torácica y lumbar que requieren una fijación 
dorsal intersegmentaria con tornillos pediculares:

• �Discopatías degenerativas
• �Espondilolistesis de cualquier etiología
• �Estenosis
• �Deformidades como escoliosis o cifosis
• �Fracturas
• �Espondilitis
• �Tumores
• �Reintervenciones
• �Seudoartrosis

En determinadas circunstancias, la implantación está 
contraindicada o se asocia a riesgos considerables 
a pesar de estar indicada. Entre estas figuran 
especialmente:

• �Alergia o intolerancia esperada o documentada a los 
materiales utilizados (p. ej., titanio o cobalto-cromo)

• �Casos en los que los implantes seleccionados serían 
demasiado grandes o pequeños para obtener un 
resultado adecuado

• �Cualquier caso en que la utilización de un implante 
entraría en conflicto con estructuras anatómicas

• �Ausencia de estructuras óseas que permitan una 
fijación correcta del implante (p. ej., fracturas, 
tumores u osteoporosis)
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AUMENTO VERTICALE® 
- INSTRUMENTACIÓN

En el siguiente apartado describimos exclusivamente los pasos requeridos en cada caso a la hora de emplear 
tornillos expansibles. Observe la guía de instrumentación del fijador de columna dorsal VERTICALE, ya que así 
se familiarizará con la guía de instrumentación general de la instrumentación estándar dorsal VERTICALE en 
la que se basan todos los demás pasos de trabajo con instrumentos e implantes adicionales. Aquí también se 
explican las instrumentaciones multisegmentarias.

Aumento VERTICALE 5
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El paciente se tumba en la posición habitual de decúbito prono para el acceso dorsal. Se practica una incisión medial de la piel 
por encima de las apófisis espinosas según el segmento de la columna vertebral que deba tratarse. A continuación, se apartan 
los tejidos blandos hasta exponer con claridad las estructuras anatómicas de la columna vertebral. El sistema de aumento 
VERTICALE® también puede utilizarse para procedimientos mínimamente invasivos.

Para una identificación rápida y sencilla, todos los 
VERTICALE tornillos pediculares están codificados por 
colores según el diámetro. El control de la longitud correcta 
del tornillo pedicular se puede efectuar en el lateral de la 
VERTICALE bandeja de tornillos.

Elija, a partir de la radiografía A-P, los tornillos pediculares 
del diámetro mayor posible en función del diámetro del 
pedículo.

Utilice la radiografía lateral para determinar la longitud de 
los tornillos.

En su tercio anterior, el VERTICALE tornillo de aumento 
tiene una perforación para la cementación. Por eso, debe 
elegirse una longitud del tornillo que alcance al menos 
2/3 del diámetro del cuerpo vertebral y, en el mejor de los 
casos, hasta el borde anterior del cuerpo vertebral (fig. 1).

VPS-6240-KF1* VERTICALE 
Tornillo poli

Selección del tornillo pedicular

Posicionamiento y acceso

*	� Encontrará otros tornillos pediculares en el capítulo "Implantes".

Fig. 1 Tornillos pediculares expandidos



*	� Encontrará más mangos en el capítulo "Instrumen-
tos generales".

**	�Encontrará más mangos en el capítulo "Instrumen-
tos".
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Inserción del tornillo pedicular

Para enroscar el tornillo pedicular se utiliza el VERTICALE 
destornillador pedicular. En la guía de instrumentación 
del VERTICALE fijador de columna dorsal encontrará las 
instrucciones concretas para el destornillador pedicular 
VERTICALE.

Fig. 2 Inserción del tornillo pedicular

VI-1130** VERTICALE Destornil-
lador pedicular T25

GI-3111* Mango en T de llave 
dinamométrica canulado

La selección de los tornillos pediculares, la preparación 
del destornillador y la fijación del tornillo se realizan de 
acuerdo con la guía de instrumentación del VERTICALE 
fijador de columna dorsal.
Mediante un simple giro, el destornillador pedicular puede 
utilizarse tanto para tornillos de cabeza corta como para 
tornillos de reposicionamiento.
En el caso de tornillos poliaxiales, para poder ajustar 
fácilmente las cabezas, estas deben moverse libremente 
después de haber sido enroscadas. No obstante, aun así el 
tornillo debe insertarse con la suficiente profundidad en el 
pedículo para minimizar la fuerza que incide en el cuello del 
tornillo (fig. 2).



VI-3012 VERTICALE adaptador 
de cementación

VI-3020 VERTICALE bloqueador 
de rotación de cementación

Fig. 4 Enroscado de la unidad de cementación

Fig. 3 Ensamblaje de adaptador de cementación, bloquea-
dor de rotación de cementación y ayuda de centrado

VI-3050 VERTICALE ayuda de 
centrado
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Aumento del tornillo pedicular con el adaptador de cementación

Si se prevé un aumento de los tornillos, este se debe 
efectuar después de insertar todos los tornillos. En otros 
pasos quirúrgicos es posible que se requiera una fijación 
óptima de los tornillos para evitar que estos se aflojen 
o se rompan. Durante la distracción o la compresión, así 
como durante la lordotización o la rotación del segmento, 
se originan fuerzas que se transmiten a los tornillos. Si el 
paciente presenta una densidad ósea reducida, los tornillos 
se podrían aflojar.

La aplicación del cemento se realiza con la ayuda del 
VERTICALE adaptador de cementación y la aguja de 
cemento de un solo uso VERTICALE. Para lograr una 
orientación ortógrada del adaptador de cemento en el 
vástago del tornillo, se recomienda utilizar la ayuda de 
centrado. Esta se une con la unidad de cementación (fig. 3).

El adaptador de cementación se introduce en el bloqueador 
de rotación hasta que quede bien encajado. A continuación, 
se coloca el adaptador de cementación con el bloqueador 
de rotación de cementación (y, en su caso, la ayuda de 
centrado) como una unidad sobre el tornillo ya insertado en 
el pedículo. El adaptador de cementación debe enroscarse 
en la cabeza del tornillo hasta que el bloqueador de 
rotación con la marca correspondiente a la longitud de 
la cabeza del tornillo cierre sobre el adaptador (fig. 4). El 
bloqueador de rotación se necesita para que la cabeza 
del tornillo no gire cuando se inserta el adaptador de 
cementación.



Fig. 5 Retirada de la ayuda de centrado

VI-3012 VERTICALE adaptador 
de cementación

VI-3020 VERTICALE bloqueador 
de rotación de cementación

VI-3050 VERTICALE ayuda de 
centrado
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Aumento del tornillo pedicular con el adaptador de cementación

Una vez enroscado el adaptador de cementación, se retira 
la ayuda de centrado (fig. 5). Antes de comenzar con el 
aumento, deben aplicarse los adaptadores de cementación 
en todos los tornillos pediculares que se van a cementar.

NOTA: El adaptador de cementación debe enroscarse 
completamente en la cabeza del tornillo.
El adaptador de cementación está bien colocado en la 
cabeza del tornillo cuando bloquea completamente la 
poliaxialidad de este.
Para ello, el adaptador debe tener una orientación 
ortógrada con respecto al vástago del tornillo. El uso 
de un alambre guía lo facilita.



VI-3100
VERTICALE aguja de cemento de 
un solo uso
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Aplicación de cemento óseo con el adaptador de cementación

Si se emplea la VERTICALE aguja de cemento de un solo uso  
junto con el VERTICALE adaptador de cementación, aquella 
controla el flujo de cemento que entra en el tornillo y evita 
que el cemento salga y llegue a la cabeza del tornillo.
Para cada tornillo se requiere una VERTICALE aguja de 
cemento de un solo uso. La aguja se introduce en el 
adaptador de cemento y se fija por medio de un gancho 
(fig. 6). La aguja está diseñada de tal manera que puede 
colocarse en el adaptador de cementación sin que rote.
En caso de ser necesario, se debe rotar un poco la aguja 
para que quede fijada en el adaptador de cementación.

Fig. 6 Fijación de la aguja en el adaptador de cementoNOTA: La VERTICALE aguja de cemento de un solo uso 
también se puede utilizar sin el adaptador en una 
intervención quirúrgica abierta, pero no se podrá fijar 
firmemente con el tornillo. Por este motivo, durante 
todo el procedimiento de aplicación debe ejercerse 
con la aguja una ligera presión sobre el tornillo. Si es 
necesario, la aguja puede sujetarse con la VERTICALE 
pinza de sujeción de varillas (VI-1320).
Compruebe visualmente si la aguja se encuentra 
correctamente posicionada. Se recomienda controlar 
siempre el flujo de cemento mediante radiografías (AP 
y lateral). En caso de salida incontrolada de cemento, se 
deberá interrumpir la aplicación.

VI-3012
VERTICALE adaptador de ce-
mentación

VI-3020
VERTICALE bloqueador de rota-
ción de cementación



VI-3101 VERTICALE émbolo de 
cemento
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Aplicación de cemento óseo con el adaptador de cementación

Una vez preparado el cemento óseo que se va a utilizar, se 
puede comenzar con la aplicación del cemento.
El VERTICALE émbolo de cemento VI-3101 sirve para 
introducir en el cuerpo vertebral el cemento óseo sobrante 
que queda en la aguja.
Para ello, hay que tener en cuenta la luz de la aguja de 
cemento (0,8 ml) y ejercer presión para expulsar el cemento 
bajo control radioscópico.

VI-3012 VERTICALE adaptador 
de cementación

VI-3020 VERTICALE bloqueador 
de rotación de cementación

Fig. 7 Introducción de los restos de cemento con el émbolo



VI-3300 VERTICALE aplicador de 
cemento, cabeza corta
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Aumento del tornillo pedicular con el aplicador de cemento (cirugía 
abierta)

Si se prevé un aumento de los tornillos, este se debe efectuar 
después de insertar todos los tornillos. En otros pasos 
quirúrgicos es posible que se requiera una fijación óptima 
de los tornillos para evitar que estos se aflojen o se rompan. 
Durante la distracción o la compresión, así como durante la 
lordotización o la rotación del segmento, se originan fuerzas 
que se transmiten a los tornillos. En pacientes con una 
densidad ósea reducida, esto puede hacer que los tornillos se 
aflojen.

El VERTICALE aplicador de cemento puede utilizarse para 
el aumento tanto de tornillos de cabeza corta, como de 
tornillos de cabeza larga.
Para aplicar el cemento, debe colocarse el aplicador de 
cemento sobre el tornillo ya insertado y enroscado en el 
pedículo (fig. 8).

Como contraapoyo se utiliza el VERTICALE bloqueador 
de rotación de cementación VI-3020. En caso de requerir 
asistencia adicional para orientar correctamente el 
VERTICALE aplicador de cemento en la cabeza del tornillo, 
se puede recurrir a la VERTICALE ayuda de centrado VI-3320. 
Una vez enroscado el aplicador de cemento, se retira la 
ayuda de centrado. Antes de comenzar con el aumento, 
deben aplicarse los aplicadores de cemento en todos los 
tornillos pediculares que se vayan a expandir.

Los tornillos de cabeza corta y de cabeza larga canulados y 
fenestrados son adecuados para el aumento.
El VERTICALE émbolo de cemento VI-3101 sirve para 
introducir en el cuerpo vertebral el cemento óseo sobrante 
que queda en la aguja.

Fig. 8 Inserción del aplicador de cemento

NOTA: El aplicador de cemento debe enroscarse 
completamente en la cabeza del tornillo. El aplicador 
de cemento está bien colocado en la cabeza del tornillo 
cuando bloquea completamente la poliaxialidad de 
este. Para ello, el aplicador debe tener una orientación 
ortógrada con respecto al vástago del tornillo. El uso de 
una ayuda de centrado lo facilita.

VI-3310 VERTICALE Aplicador de 
cemento, cabeza larga

VI-3020 VERTICALE Ayuda de 
centrado para aplicador de 
cemento
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Aumento del tornillo pedicular con el aplicador de cemento (cirugía 
mínimamente invasiva)

El VERTICALE aplicador de cemento controla el flujo de 
cemento que entra en el tornillo y evita que el cemento 
salga y llegue a la cabeza del tornillo.

Para cada tornillo se requiere un VERTICALE aplicador de 
cemento.

Una vez preparado el cemento óseo que se va a utilizar, se 
puede comenzar con la aplicación del cemento.

Para la aplicación mínimamente invasiva, debe utilizarse 
la VERTICALE torre de trabajo VI-4040 como contraapoyo 
de la cabeza del tornillo. Esta se aplica primero en todos 
los tornillos que se van a cementar. A continuación, el 
VERTICALE aplicador de cemento se enrosca en la cabeza 
del tornillo a través de la torre de trabajo VERTICALE. La 
VERTICALE ayuda de centrado VI-3320 sirve para lograr una 
orientación ortógrada. Una vez enroscado el aplicador de 
cemento, se retira la ayuda de centrado (fig. 9). Antes de 
comenzar con el aumento, deben aplicarse los aplicadores 
de cemento en todos los tornillos pediculares que se vayan 
a expandir.

Los tornillos de cabeza corta y de cabeza larga canulados y 
fenestrados son adecuados para el aumento.
Ahora se puede proceder al aumento, como ya se ha 
explicado en la aplicación de cirugía abierta.

VI-3300 VERTICALE aplicador de 
cemento, cabeza corta

VI-3020 VERTICALE Ayuda de 
centrado para aplicador de 
cemento

Fig. 9 Inserción del aplicador de cemento a través de la torre 
de trabajo con ayuda de la ayuda de centrado



Fig. 10 Extracción de la unidad de cementación en el ejemplo 
del adaptador de cemento.
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Una vez que se haya finalizado la inyección de cemento y 
este haya fraguado por completo, lo primero que se hace 
es retirar el sistema de aplicación de cemento de la aguja/
aplicador de cemento. Posteriormente, se desenrosca el 
adaptador de cementación para separarlo de la cabeza 
del tornillo pedicular, y se extrae del tornillo (fig. 10). El 
VERTICALE aplicador de cemento y la VERTICALE aguja de 
cemento de un solo uso están diseñados de manera que no 
hay más que girarlos para que se separen del tornillo y del 
cemento óseo.

Desmontaje del sistema de aumento

NOTA: Si el cemento se sale y llega a la cabeza 
del tornillo, puede afectar al funcionamiento del 
tornillo. Por este motivo, la aguja debe permanecer 
firmemente fijada en la cabeza del tornillo hasta que 
el cemento haya fraguado completamente. Se debe 
comprobar si la cabeza del tornillo presenta restos de 
cemento. Los restos de cemento se deben eliminar.

Los demás pasos de instrumentación (inserción de la 
barra; inserción del tornillo prisionero; correcciones 
necesarias de los segmentos, como distracción o 
compresión, lordotización o cifotización, así como rotación 
de segmentos o global) se realizan de acuerdo con las 
instrucciones de la guía de instrumentación del VERTICALE 
fijador de columna dorsal.

Continuación de los pasos de instrumentación

NOTA: En pacientes con densidad ósea reducida o con 
una fijación deficiente de los tornillos, estos pueden 
aflojarse, a pesar del procedimiento de aumento. Por 
tanto, deberán controlarse especialmente todas las 
correcciones activas.
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Dimensiones del 
vástago

Diámetro
Diferenciación 
mediante asignación 
de colores

Sistema: 
VERTICALE

Tipo de implante Longitud del vástago

Diámetro del tornillo

Tipificación del vástago

Ø 4,5 mm

Ø 5,2 mm

Ø 6,2 mm

Ø 7,2 mm

Ø 8,2 mm

Ø 9,2 mm

Ø 10,2 mm

50 mm

Tipo de implante - Movilidad axial

rígido uniplanar poliaxial

Tipificación del vástago - 
Forma

macizo

canulado

canulado y 
fenestrado

PS 45 S150V

Explicación del número de artículo de los tornillos con un ejemplo

VERTICALE Tornillo poli Ø 4,5 x 50 mm, macizo

Implantes VERTICALE

Ø 4,5 mm

S

Estéril

PI 01 SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación
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Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo pedicular

Tipificación:�
Vástago poliaxial, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-5235-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 5,2 x 35 mm, can+fen

VPS-5240-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 5,2 x 40 mm, can+fen

VPS-5245-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 5,2 x 45 mm, can+fen

VPS-5250-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 5,2 x 50 mm, can+fen

VPS-5255-KF1 VERTICALE tornillo poli Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VPS-5260-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VPS-6235-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

VPS-6240-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

VPS-6245-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

VPS-6250-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

VPS-6255-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

VPS-6260-KF1 VERTICALE tornillo poli Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7235-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VPS-7240-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VPS-7245-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

VPS-7250-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

VPS-7255-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

VPS-7260-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7270-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

VPS-7280-KF1 VERTICALE Tornillo poli Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

Aumento VERTICALE PI 02

D30008

D30000
D30049
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Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo pedicular

Tipificación:�
Vástago poliaxial, de 
reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-5235-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 5,2 x 35 mm, can+fen

VPS-5240-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 5,2 x 40 mm, can+fen

VPS-5245-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 5,2 x 45 mm, can+fen

VPS-5250-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 5,2 x 50 mm, can+fen

VPS-5255-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VPS-5260-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VPS-6235-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

VPS-6240-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

VPS-6245-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

VPS-6250-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

VPS-6255-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

VPS-6260-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7235-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VPS-7240-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VPS-7245-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

VPS-7250-RF2 VERTICALE Tornillo repo Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

VPS-7255-RF2 VERTICALE tornillo repo Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

VPS-7260-RF2 VERTICALE tornillo repo Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7270-RF2 VERTICALE tornillo repo Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

VPS-7280-RF2 VERTICALE tornillo repo Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

D30008

D30000

PI 03 SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación



Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo pedicular

Tipificación:�
Vástago poliaxial ST, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos tam-
bién se comercializan en 
la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-5235-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 5,2 x 35 mm, can+fen

VPS-5240-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 5,2 x 40 mm, can+fen

VPS-5245-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 5,2 x 45 mm, can+fen

VPS-5250-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 5,2 x 50 mm, can+fen

VPS-5255-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VPS-5260-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VPS-6235-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

VPS-6240-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

VPS-6245-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

VPS-6250-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

VPS-6255-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

VPS-6260-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7235-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VPS-7240-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VPS-7245-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

VPS-7250-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

VPS-7255-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

VPS-7260-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7270-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

VPS-7280-KF2 VERTICALE tornillo poli ST Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

Aumento VERTICALE PI 04

D30008

D30000
D30049



Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo pedicular

Tipificación:�
Vástago poliaxial ST, 
de reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos tam-
bién se comercializan en 
la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-5235-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 5,2 x 35 mm, can+fen

VPS-5240-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 5,2 x 40 mm, can+fen

VPS-5245-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 5,2 x 45 mm, can+fen

VPS-5250-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 5,2 x 50 mm, can+fen

VPS-5255-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VPS-5260-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VPS-6235-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

VPS-6240-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

VPS-6245-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

VPS-6250-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

VPS-6255-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

VPS-6260-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7235-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VPS-7240-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VPS-7245-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

VPS-7250-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

VPS-7255-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

VPS-7260-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

VPS-7270-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

VPS-7280-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

D30008
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Aumento VERTICALE PI 06

Número de artículo Descripción Imagen

VFS-5235-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 5,2 x 35 mm, can+fen

VFS-5240-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 5,2 x 40 mm, can+fen

VFS-5245-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 5,2 x 45 mm, can+fen

VFS-5250-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 5,2 x 50 mm, can+fen

VFS-5255-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VFS-5260-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VFS-6235-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

VFS-6240-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

VFS-6245-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

VFS-6250-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

VFS-6255-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

VFS-6260-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VFS-7235-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VFS-7240-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VFS-7245-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

VFS-7250-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

VFS-7255-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

VFS-7260-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

VFS-7270-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

VFS-7280-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo pedicular

Tipificación:�
Vástago monoaxial, 
de reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos tam-
bién se comercializan en 
la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

D30008
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Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo pedicular

Tipificación:�
Vástago monoaxial, 
de reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos tam-
bién se comercializan en 
la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VFS-8235-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 8,2 x 35 mm, can+fen

VFS-8240-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 8,2 x 40 mm, can+fen

VFS-8245-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 8,2 x 45 mm, can+fen

VFS-8250-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 8,2 x 50 mm, can+fen

VFS-8255-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 8,2 x 55 mm, can+fen

VFS-8260-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 8,2 x 60 mm, can+fen

VFS-8270-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 8,2 x 70 mm, can+fen

VFS-8280-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 8,2 x 80 mm, can+fen

VFS-8290-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 8,2 x 90 mm, can+fen

VFS-8210-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 8,2 x 100 mm, can+fen

VFS-9235-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 9,2 x 35 mm, can+fen

VFS-9240-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 9,2 x 40 mm, can+fen

VFS-9245-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 9,2 x 45 mm, can+fen

VFS-9250-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 9,2 x 50 mm, can+fen

VFS-9255-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 9,2 x 55 mm, can+fen

VFS-9260-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 9,2 x 60 mm, can+fen

VFS-9270-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 9,2 x 70 mm, can+fen

VFS-9280-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 9,2 x 80 mm, can+fen

VFS-9290-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 9,2 x 90 mm, can+fen

VFS-9210-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 9,2 x 100 mm, can+fen

VFS-0235-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 10,2 x 35 mm, can+fen

VFS-0240-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 10,2 x 40 mm, can+fen

VFS-0245-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 10,2 x 45 mm, can+fen

VFS-0250-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 10,2 x 50 mm, can+fen

VFS-0255-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 10,2 x 55 mm, can+fen

VFS-0260-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 10,2 x 60 mm, can+fen

VFS-0270-RF2 VERTICALE tornillo mono repo Ø 10,2 x 70 mm, can+fen

VFS-0280-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 10,2 x 80 mm, can+fen

VFS-0290-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 10,2 x 90 mm, can+fen

VFS-0210-RF2 VERTICALE Tornillo mono repo Ø 10,2 x 100 mm, can+fen

D30008

D30000
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Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo pedicular

Tipificación:�
Vástago uniplanar, de 
reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos tam-
bién se comercializan en 
la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VUS-5235-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 5,2 x 35 mm, can+fen

VUS-5240-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 5,2 x 40 mm, can+fen

VUS-5245-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 5,2 x 45 mm, can+fen

VUS-5250-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 5,2 x 50 mm, can+fen

VUS-5255-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 5,2 x 55 mm, can+fen

VUS-5260-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 5,2 x 60 mm, can+fen

VUS-6235-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 6,2 x 35 mm, can+fen

VUS-6240-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 6,2 x 40 mm, can+fen

VUS-6245-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 6,2 x 45 mm, can+fen

VUS-6250-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 6,2 x 50 mm, can+fen

VUS-6255-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 6,2 x 55 mm, can+fen

VUS-6260-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 6,2 x 60 mm, can+fen

VUS-7235-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 7,2 x 35 mm, can+fen

VUS-7240-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 7,2 x 40 mm, can+fen

VUS-7245-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 7,2 x 45 mm, can+fen

VUS-7250-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 7,2 x 50 mm, can+fen

VUS-7255-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 7,2 x 55 mm, can+fen

VUS-7260-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 7,2 x 60 mm, can+fen

VUS-7270-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 7,2 x 70 mm, can+fen

VUS-7280-RF2 VERTICALE tornillo repo uni Ø 7,2 x 80 mm, can+fen

D30008

D30000
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Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo pedicular

Tipificación:�
Vástago poliaxial ST, 
de reposicionamiento, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos tam-
bién se comercializan en 
la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VPS-8235-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 8,2 x 35 mm, can+fen

VPS-8240-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 8,2 x 40 mm, can+fen

VPS-8245-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 8,2 x 45 mm, can+fen

VPS-8250-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 8,2 x 50 mm, can+fen

VPS-8255-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 8,2 x 55 mm, can+fen

VPS-8260-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 8,2 x 60 mm, can+fen

VPS-9235-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 9,2 x 35 mm, can+fen

VPS-9240-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 9,2 x 40 mm, can+fen

VPS-9245-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 9,2 x 45 mm, can+fen

VPS-9250-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 9,2 x 50 mm, can+fen

VPS-9255-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 9,2 x 55 mm, can+fen

VPS-9260-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 9,2 x 60 mm, can+fen

VPS-0235-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 10,2 x 35 mm, can+fen

VPS-0240-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 10,2 x 40 mm, can+fen

VPS-0245-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 10,2 x 45 mm, can+fen

VPS-0250-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 10,2 x 50 mm, can+fen

VPS-0255-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 10,2 x 55 mm, can+fen

VPS-0260-RF3 VERTICALE tornillo repo ST Ø 10,2 x 60 mm, can+fen

D30008

D30000
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Implantes VERTICALE®

Sistema:
VERTICALE

Tipo de implante:
Tornillo ilíaco

Tipificación:�
Vástago de reposicion-
amiento ilíaco, macizo, 
canulado y fenestrado

Material:
Ti6Al4V ELI

Todos los artículos tam-
bién se comercializan en 
la variante estéril.
En ese caso, el número 
de artículo va precedido 
de la letra S-.

Número de artículo Descripción Imagen

VIS-8270-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 8,2 x 70 mm, can+fen

VIS-8280-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 8,2 x 80 mm, can+fen

VIS-8290-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 8,2 x 90 mm, can+fen

VIS-8210-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 8,2 x 100 mm, can+fen

VIS-9270-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 9,2 x 70 mm, can+fen

VIS-9280-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 9,2 x 80 mm, can+fen

VIS-9290-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 9,2 x 90 mm, can+fen

VIS-9210-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 9,2 x 100 mm, can+fen

VIS-0270-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 10,2 x 70 mm, can+fen

VIS-0280-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 10,2 x 80 mm, can+fen

VIS-0290-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 10,2 x 90 mm, can+fen

VIS-0210-RF2 VERTICALE tornillo repo ilíaco Ø 10,2 x 100 mm, can+fen

VMS-2025 Tornillo prisionero VERTICALE Torx 25

D30008

D30000
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* Fabricante: Erchinger MedTechnology GmbH & Co.KG

* Fabricante: Erchinger MedTechnology GmbH & Co.KG

Instrumentos VERTICALE®

PI 11 SILONY MEDICAL - Guía de instrumentación

Número de artículo Descripción Imagen Página

VI-1110 VERTICALE Destornillador poliaxial 7

VI-1130 VERTICALE destornillador pedicular T25 7

VI-1135 VERTICALE Herramienta de desmontaje DT
Véase 
D30030

VI-3010 VERTICALE adaptador de cementación 8, 9, 10, 11

VI-3012 VERTICALE adaptador de cementación 8, 9, 10, 11

VI-3020 VERTICALE bloqueador de rotación de cementación 8, 9, 10, 11

VI-3030 VERTICALE instrumento de limpieza de cemento Sin imagen

VI-3050 VERTICALE ayuda de centrado para adaptador de cemento 8, 9

VI-3100 VERTICALE aguja de cemento de un solo uso 10

VI-3101 VERTICALE émbolo de cemento 11

VI-3300 VERTICALE aplicador cemento , cabeza corta 12, 13

VI-3310 VERTICALE aplicador cemento, cabeza larga 12, 13

VI-3320 VERTICALE ayuda de centrado para aplicador de cemento 12, 13



* Fabricante: Erchinger MedTechnology GmbH & Co.KG

Número de artículo Descripción Imagen Página

GI-3111 Mango en T de llave dinamométrica canulado 7

GI-3101 Mango en T canulado 7

GI-3211 Mango recto de llave dinamométrica canulado 7

GI-3201 Mango recto canulado 7

GI-3311 Mango pera de llave dinamométrica canulado 7

GI-3301 Mango pera canulado 7

GI-2111 Mango en T de carraca, corto 7

GI-2101 Mango en T, corto 7

GI-2311 Mango pera de llave dinamométrica, corto 7

GI-2301 Mango pera, corto 7

Instrumentos generales VERTICALE®

Aumento VERTICALE PI 12



Índice alfabético VERTICALE®

A–Z Descripción Número de artículo Página

A

Adaptador de cementación VI-3010 8, 9, 10, 11

Adaptador de cementación VI-3012 8, 9, 10, 11

Aplicador cemento, cabeza corta VI-3300 12, 13

Aplicador de cemento, cabeza larga VI-3310 12

Aguja de cemento de solo uso VI-3100 10

Ayuda de centrado para adaptador de cemento VI-3050 8, 9

Ayuda de centrado para aplicador de cemento VI-3320 8, 9

B Bloqueador de rotación cementación VI-3020 8, 9, 10, 11

E Émbolo de cemento VI-3101 11

D

Destornillador poliaxial VI-1110 7

Destornillador pedicular T25 VI-1130 7

Destornillador herramienta desmontaje VI-1135 Véase D30030

I Instrumento de limpieza de cemento VI-3030 Sin imagen

M

Mango en T canulado GI-3101 7

Mango en T, corto GI-2101 7

Mango en T de llave dinamométrica canulado GI-3111 7

Mango en T de carraca, corto GI-2111 7

Mango pera canulado GI-3301 7

Mango pera, corto GI-2301 7

Mango pera de llave dinamométrica canulado GI-3311 7

Mango pera de llave dinamométrica, corto GI-2311 7

Mango recto de llave dinamométrica canulado GI-3211 7

Mango recto canulado GI-3201 7
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