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NOTA: Estas instrucciones de uso de la instrumentación completan las instrucciones del 
fijador de columna dorsal VERTICALE y se refieren a los pasos de la implantación del gancho. 
Lea atentamente estas instrucciones y las instrucciones de uso adjuntas a los implantes 
antes de la utilización del implante y preste atención especialmente también a las indicaci-
ones en el anexo de estas instrucciones. Estas instrucciones no reemplazan las indicaciones 
de un médico experto en instrumentación de cirugía de la columna vertebral. 

Estaremos encantados de ayudarle a elegir una clínica a la que asistir como observador.
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Los ganchos VERTICALE son una opción de aplicación en caso de 
utilización del sistema VERTICALE. Los ganchos son una alternativa 
adecuada cuando no se pueden colocar tornillos debido a las condiciones 
anatómicas.

En el desarrollo se prestó especial atención a una intervención quirúrgica 
sencilla y a una estabilidad primaria elevada. Mediante la utilización de 
una aleación de titanio (Ti6Al4V) se lograron los requisitos para una 
fusión permanente. Las pruebas mecánicas han demostrado una 
estabilidad primaria elevada. En ellas se probaron especialmente la 
tendencia al hundimiento y el efecto estabilizador.

PREFACIO

VERTICALE® – GANCHOS
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Indicaciones Contraindicaciones

NOTA: Preste atención también a las instrucciones de uso 
correspondientes de cada producto. En ellas puede haber 
otras indicaciones que llevan a la exclusión de la implan-
tación.

NOTA: Se recomienda un apoyo ventral, intercorporal en 
forma de implantes intervertebrales, p. ej., ROCCIA Cage, 
en caso de inestabilidad de la columna ventral, y queda 
a discreción del cirujano responsable y de la indicación 
respectiva.

El uso del sistema VERTICALE está indicado en la 
columna torácica y en la columna lumbar, así como en 
las fijaciones sacroilíacas (T1-S2 / ilion).
Estas comprenden todos los tipos de inestabilidad 
torácica o lumbar que requieren una fijación dorsal 
intersegmentaria con tornillos pediculares:

•  Patologías discales degenerativas 
•  Espondilolistesis de cualquier etiología 
•  Estenosis 
•  Deformidades como escoliosis o cifosis 
•  Fracturas 
•  Espondilitis 
•  Tumores 
•  Reintervenciones 
•  Seudoartrosis 

En determinadas circunstancias, la implantación 
está prohibida o asociada a riesgos considerables a 
pesar de estar indicada. Entre estos, destacan:

•  �Alergia o intolerancia esperada o documentada a 
los materiales utilizados (p. ej. titanio o cobalto-
cromo)

•  �Casos en los que los implantes seleccionados 
serían demasiado grandes o pequeños para 
obtener un resultado adecuado 

•  �Cualquier caso en que la utilización de un 
implante entraría en conflicto con estructuras 
anatómicas

•  �Ausencia de estructuras óseas que permitan una 
fijación correcta del implante (p. ej., fracturas, 
tumores u osteoporosis)
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Por lo general, el gancho pedicular se utiliza en la zona 
torácica en dirección craneal�
Para ello se reseca la articulación facetaria caudal con 
el raspador de facetas VERTICALE (fi g� 1)� Debajo se hace 
visible la faceta articular craneal de la vértebra en dirección 
caudal� El pedículo se palpa al pasar por debajo de la faceta 
de la vértebra craneal sobre la faceta hecha visible�  

Prepare el pedículo con el elevador de pedículo VERTICA-
LE� Para ello se coloca el instrumento entre la articulación 
facetaria inferior y la superior (fi g� 2)� Asegúrese de que el 
elevador de pedículo VERTICALE esté colocado en el espacio 
articular y no en el hueso de la faceta inferior� Para facilitar 
la introducción del gancho pedicular, se debe quitar una 
pequeña parte de la faceta inferior con el raspador de face-
tas VERTICALE� Mueva el elevador de pedículo VERTICALE en 
dirección lateral y craneal para comprobar que la posición 
es óptima� No se debe aplicar presión medial en el instru-
mento� A continuación, retire el instrumento�

VI-2010 
VERTICALE Raspador de facetas

Preparación de la articulación facetaria y del pedículo 

Fig� 2 Utilización del elevador de pedículo� 

Fig� 1 Resección de la faceta articular�

VI-2020 
VERTICALE Elevador de pedículo

Fig� 1 Resección de la faceta articular�

Los ganchos no tienen estabilidad tridimensional, por eso se recomienda un refuerzo transversal mediante 
conectores transversales de ambas varillas para lograr una estabilidad primaria�
Asegúrese de que los ganchos no queden demasiado profundos o que no opriman la médula espinal� Se debe evitar 
la presión en la médula espinal o en las raíces nerviosas�
El riesgo de lesión de los nervios al buscar el pedículo o colocar un tornillo en un pedículo difí cil de identifi car se 
puede reducir utilizando un gancho�
Por otro lado, el riesgo de daños neurológicos aumenta mediante el uso de ganchos�
Los ganchos laminares pasan con su terminación por el canal vertebral, por lo que pueden tener un efecto 
compresivo en la médula espinal, en las raíces nerviosas o en ambas, y provocar así daños neurológicos�

Notas importantes:



Fig� 3a Preparación
del soporte de gancho

Fig� 3b Fijación del gancho con 
el soporte de gancho�

Fig� 4 olocación del gancho pedicular� 

Fig� 6 orrección de la posición con el empujador

Fig� 5 olocación del gancho pedicular con pinza de sujeción recta�

Fig� 7 orrección de la posición con el colocador� 
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Introducción y colocación del gancho pedicular

Una vez seleccionado el gancho pedicular adecuado, este se 
sujeta en el soporte del gancho VERTICALE (fi gs� 3a y 3b)�
A continuación, se coloca el gancho pedicular en la posición 
deseada� Para ello se puede elegir un soporte de gancho con 
toma lateral (fi g� 4), así como una pinza de sujeción para 
enganchar en dirección vertical (fi g� 5)�
El empujador de gancho VERTICALE facilita la colocación 
correcta (fi g� 6)� Junto con el colocador VERTICALE se puede 
colocar el gancho cuidadosamente en la posición elegida 
(fi g� 7)� Este proceso se repite para la colocación de otros 
ganchos pediculares�

 

VI-2050 
VERTICALE Soporte de gancho

VI-2040 
VERTICALE Empujador de 
gancho

VI-2060 
VERTICALE Pinza de sujeción de 
gancho

* Encontrará otros pedículos en el capítulo "Implantes"�

VI-2070 
VERTICALE Colocador del 
gancho



VI-2030 
Elevador laminar VERTICALE

VI-2010 
RASPADOR DE FACETAS 
VERTICALE

Fig� 8 Preparación de la apófi sis transversa�
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Preparación de la apófi sis transversa 

Los ganchos laminares pueden tener aplicación lumbar o 
torácica en la lámina (dirección caudal-craneal, craneal-
caudal o en las apófi sis transversas)�
Para ello se prepara la apófi sis transversa mediante pase un 
craneal con el elevador laminar VERTICALE (fi g� 8)�
Para la colocación caudal del gancho laminar, tras una 
eliminación parcial del ligamento amarillo con el raspador 
de facetas VERTICALE, se coloca el gancho en posición 
supralaminar, torácica o lumbar�

En caso necesario, se acortan las apófi sis espinosas hasta 
que se haga visible el ligamento amarillo�
Para garantizar un buen anclaje del gancho laminar, se 
pueden quitar con cuidado el ligamento amarillo y una 
parte de la lámina con el raspador de facetas VERTICALE�

Los ganchos supralaminares se utilizan en los segmentos 
T1-L5� Se puede elegir el sentido craneal o caudal�

Para preparar el ajuste del gancho supralaminar, puede ser 
necesario tener que realizar una laminotomía� Es necesa-
ria una resección parcial del ligamento amarillo� Para ello 
se puede utilizar el elevador laminar VERTICALE� Se debe 
quitar la menor cantidad posible de la estructura ósea para 
garantizar un anclaje estable del implante� En caso necesa-
rio, se debe resecar la parte inferior de la lámina 
para garantizar una buena colocación del gancho�



VI-2050 
Soporte de gancho VERTICALE

VI-2040 
Empujador de gancho 
VERTICALE
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Introducción y colocación del gancho laminar

El gancho laminar se fi ja en el soporte de gancho VERTI-
CALE y luego se coloca en la posición deseada (fi g� 9)� El 
empujador de gancho VERTICALE facilita la colocación 
correcta (fi g� 10)�
Puede repetir este procedimiento con cada gancho laminar�

Fig� 9 Colocación del gancho laminar�

NOTA: Asegúrese de que el gancho sublaminar no 
quede demasiado profundo o que no presione sobre 
la médula�

NOTA: Asegúrese de que el gancho laminar no quede 
demasiado profundo o que no presione sobre la médula�

Colocación del gancho sublaminar y del gancho 
supralaminar  

Para ello se fi ja el gancho sublaminar o el gancho sup-
ralaminar en el soporte de gancho VERTICALE, de forma 
análoga al gancho laminar�
A continuación, se puede colocar el gancho sublaminar o 
supralaminar en la posición deseada�
El empujador de gancho VERTICALE facilita la colocación 
correcta�
Puede repetir este procedimiento con cada gancho subla-
minar o supralaminar� Fig� 10 Corrección de la posición con el empujador�



Fig� 11 Colocación del gancho off set�

Fig� 12 Corrección de la posición con el empujador�

Fig� 13 Colocación fi nal de los tornillos prisioneros�

VI-2040 
Empujador de gancho 
VERTICALE

VI-2050 
Soporte de gancho VERTICALE
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Al utilizar ganchos en la columna lumbar, por lo general, se 
necesitan los llamados ganchos off set� Los ganchos se pue-
den colocar en dirección craneal o caudal�
En determinadas situaciones (p�ej�, cuando se utiliza un 
tornillo pedicular adyacente), el gancho off set también se 
puede colocar en la apófi sis lateral�
Para ello se prepara la apófi sis transversa mediante el pase 
craneal con el elevador laminar� Para la colocación caudal 
del gancho off set, tras una eliminación parcial del ligamento 
amarillo con el raspador de facetas VERTICALE, se coloca el 
gancho en posición supra laminar� 
En caso necesario, se acortan las apófi sis espinosas hasta 
que se haga visible el ligamento amarillo� Para garantizar un 
buen anclaje del gancho off set, se pueden quitar con cuidado 
el ligamento amarillo y una parte de la lámina con el raspador 
de facetas VERTICALE�
Sujete el gancho off set al soporte de gancho VERTICALE� 
Después, puede colocar el gancho off set en la posición de-
seada (fi g� 11)� El empujador de gancho VERTICALE facilita la 
colocación correcta (fi g� 12)� Este proceso se repite con cada 
gancho off set�

Gancho off set

Después de introducir la varilla, se colocan los tornillos 
prisioneros en los ganchos� El contraapoyo VERTICALE se 
utiliza como estabilizador de rotación al apretar el tornillo 
prisionero� Para colocar el tornillo prisionero guiado, se 
coloca el contraapoyo directamente en la cabeza� Entonces, 
se puede guiar el limitador de par VERTICALE T25 mediante 
el contraapoyo y apretar el tornillo prisionero fi nalmente 
con un momento de torsión de 10 Nm (fi g� 13)� El chasquido 
claro indica que se ha alcanzado el momento de torsión�

Se debe repetir el mismo procedimiento con todos los otros 
tornillos prisioneros�
El control fi nal de la construcción se realiza mediante radio-
grafí as en dos planos�
Todos los demás pasos se pueden consultar en la guía de 
instrumentación VERTICALE estándar�

Apriete fi nal y control fi nal

Colocación del gancho off set�
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* Fabricante: Erchinger MedTechnology GmbH & Co�KG
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Implantes VERTICALE®

Sistema: 
VERTICALE 

Tipo de implante: 
Gancho 

Material: 
Ti6Al4V ELI 

Para todos los demás 
componentes del siste-
ma, como los tornillos 
pediculares, las varillas, 
los tornillos pediculares 
estándar, los refuerzos 
transversales, consúlte-
se VERTICALE 
Guía de instrumentaci-
ón base D30000

Número de artículo Descripción Imagen

P1000 GANCHO PEDICULAR VERTICALE, pequeño

P1005 Gancho pedicular VERTICALE, grande

P1010 Gancho laminar VERTICALE, pequeño

P1015 Gancho laminar VERTICALE, grande 

P1020 Gancho supralaminar VERTICALE, pequeño

P1025 Gancho supralaminar VERTICALE, grande

P1030 GANCHO OFFSET VERTICALE, izquierdo 

P1035 Gancho off set VERTICALE, derecho 

P1040 Gancho sublaminar VERTICALE, pequeño

P1045 Gancho sublaminar VERTICALE, grande 

2025 Tornillo prisionero VERTICALE 1S Torx 25 



Instrumentos VERTICALE®

Número de artículo Descripción Imagen Página

VI-2010 Raspador de facetas VERTICALE 6 8

VI-2020 Elevador de pedículo VERTICALE 6

VI-2030 Elevador laminar VERTICALE 8

VI-2035 Elevador laminar VERTICALE, pequeño 8

VI-2040 Empujador de gancho VERTICALE 7

VI-2050 Soporte de gancho VERTICALE 7

VI-2060 Pinza de sujeción de gancho VERTICALE 7

VI-2070 Colocador del gancho VERTICALE 7
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