
VI-4180
VERTICALE MIS 
Arbeitsturmdiskonnektor

Zum Lösen der Arbeitstürme muss der VERTICALE MIS 
Arbeitsturmdiskonnektor mit dem Griff verbunden 
werden und wird dann in den MIS Arbeitsturm eingeführt. 
Der Arbeitsturm wird durch eine Drehung gegen den 
Uhrzeigersinn mit leichtem Druck nach unten von 
dem Pedikelschraubenkopf gelöst. Erst wenn die gelbe 
Markierung auf dem Arbeitsturm sichtbar wird (Abb. Zoom) 
ist der Arbeitsturm vollständig von der Schraube gelöst 
und kann entfernt werden. Der VERTICALE MIS Gegenhalter 
kann hierbei als Rotationsstabilisator beim Lösen der MIS 
Arbeitstürme genutzt werden. 

Entfernen der VERTICALE MIS Arbeitstürme mittels    
VERTICALE MIS Arbeitsturmdiskonnektor

GI-1TRK
T-Griff Ratsche kanüliert
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