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2   SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación

NOTA: En estas instrucciones se describe el uso de ROCCIA® ACIF como instrumentación 
cervical anterior. Estas instrucciones no reemplazan las indicaciones de los cirujanos ex-
pertos en instrumentación de cirugía de la columna vertebral.

Estaremos encantados de ayudarle a elegir una clínica a la que asistir como observador.
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PREFACIO

ROCCIA ACIF ha sido desarrollado para la estabilización primaria y 
la recuperación de la lordosis fisiológica de la columna cervical. El 
cajetín está concebido para los abordajes ventrales.

Para una mejor fusión intersomática, el sistema de cámaras en el 
cajetín, que ofrece un amplio espacio, sirve para colocar hueso o 
sustitutos óseos. Al mismo tiempo, el cajetín cuenta con una am-
plia superficie de apoyo que, con una correcta implantación, evi-
ta en gran medida que se produzcan hundimientos.

La extensa gama con diferentes alturas, superficies de apoyo y for-
mas permite una selección individual del implante de acuerdo con 
la anatomía del paciente.

Los pins anclados en el cajetín permiten una buena visualización 
de la posición correcta del implante en un convertidor de imáge-
nes y favorecen la estabilidad primaria.

Un instrumental intuitivo que, con solo unos pocos pasos quirúr-
gicos, permite una colocación sencilla y eficiente del cajetín. La 
entrega estéril del cajetín ofrece una comodidad adicional al 
usuario.

ROCCIA® ACIF –
FUSIÓN INTERCORPORAL 
CERVICAL ANTERIOR
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ROCCIA® ACIF
CALIDAD PROBADA, COMBINADA Y OPTIMIZADA

Prepare la 
fusión:

En la amplia cámara de 
ROCCIA ACIF, el material óseo 
autólogo u homólogo y/o el 
material de sustitución ósea 
dispone de sufi ciente espacio 
para la fusión.

Apueste por la 
seguridad:

El tope de profundidad de 
ROCCIA ACIF garantiza la co-
locación segura y precisa del 
cajetín además de ofrecer 
una buena posibilidad de 
control de la posición del ca-
jetín.

Ahorre tiempo:

El instrumento de colocación 
ROCCIA ACIF de dos piezas en 
fi ligrana es especialmente fácil 
de limpiar y encaja de forma 
óptima con el fi no instrumen-
tal. El recubrimiento negro per-
mite un uso sin refl ejos bajo el 
microscopio.

ROCCIA ACIF –
El cajetín seguro para un tratamiento individual

Prepare la 
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ROCCIA® ACIF
CALIDAD PROBADA, COMBINADA Y OPTIMIZADA

Para una fi jación 
correcta:

Los pequeños dientes simétri-
cos con forma de pirámide 
truncada de la superfi cie del 
implante PEEK así como los 
marcadores de rayos X permi-
ten la correcta fi jación prima-
ria del cajetín a las superfi cies 
adyacentes superior e inferior 
de la columna vertebral.

Para un tratami-
ento individual:

La amplia gama de tamaños 
y formas de los implantes (5°, 
forma cuña y anatómicos) 
permite el tratamiento indivi-
dual en función de la ana-
tomía del paciente.

Mantenga el 
control:

Los marcadores de rayos X 
facilitan la visualización del 
implante ACIF durante su co-
locación y en el control pos-
operatorio.
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Indicaciones Contraindicaciones

El sistema ROCCIA ACIF se puede utilizar para el tratamiento 
de las siguientes indicaciones en la columna cervical (C2 - T1):

•  Discopatía cervical sintomática
•  Estenosis espinal cervical
•  Signos y síntomas clínicos de radiculopatía, mielopatía o 

mielorradiculopatía

Las contraindicaciones más importantes son:

•  Alergia o intolerancia esperada o documentada a los 
 materiales utilizados (p. ej., titanio, PEEK)
•  Ausencia de estructuras óseas que permitan una fijación 
 correcta del implante (p. ej., fracturas, tumores, 
 osteoporosis o infecciones)

NOTA: Observe también las indicaciones y contraindica-
ciones descritas en las instrucciones de uso de ROCCIA 
ACIF. En ellas encontrará información importante que 
podría hacer que se excluyera al paciente.

NOTA: ROCCIA ACIF se puede combinar con una estabili-
zación adicional dependiendo de la estabilidad y de la 
proyección sagital.
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ROCCIA® ACIF
INSTRUMENTACIÓN

El apartado siguiente describe los pasos necesarios en el uso de ROCCIA ACIF para la fusión interseg-
mental cervical anterior. ROCCIA ACIF permite tanto el tratamiento monosegmental como también 
multisegmental que se realiza de acuerdo con esta guía de instrumentación.
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El paciente se coloca tumbado sobre la espalda. La cabeza 
se debe colocar en posición estable con una ligera reclinaci-
ón. En la colocación se debe tener en cuenta que el segmen-
to objetivo se pueda visualizar bien en el convertidor de 
imagen tanto en la proyección lateral como AP.

El abordaje se realiza de acuerdo con el procedimiento habi-
tual de la cirugía cervical anterior. Los retractores estándar 
(p. ej. el retractor de Caspar) favorecen la visualización di-
recta y completa del segmento objetivo (fi g. 1 y 2).

Para facilitar la implantación del cajetín ROCCIA ACIF, se re-
comienda una buena visualización y distracción.
Para ello, los pins de distracción craneal y caudal se deben 
colocar respectivamente en paralelo a las placas fi nales cor-
respondientes del segmento objetivo. A continuación se 
monta el distractor.

Este tipo de distractores tiene funciones de apoyo:
-  Distracción del segmento objetivo
-  Estabilidad del segmento objetivo durante todo el desar-

rollo de la cirugía
-  Orientación paralela de los cuerpos vertebrales

Fig. 1 Visualización del segmento objetivo con ayuda 
de retractores estándar

Instrumentación ACIF: colocación del paciente y abordaje; distracción

Fig. 2 Visualización del segmento objetivo mediante 
apertura del retractor
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El disco cervical se debe extirpar completamente (fi g. 3). 
Para ello se realiza primeramente la resección en forma de 
caja del ligamento longitudinal anterior. La discectomía se 
realiza de forma habitual.
El cartílago de las placas fi nales se debe eliminar totalmen-
te hasta que estas empiecen a sangrar ligeramente. Se debe 
tener cuidado de no debilitar las placas fi nales para garanti-
zar sufi ciente superfi cie de apoyo y estabilidad para la im-
plantación del cajetín ROCCIA ACIF.
La descompresión de las estructuras neurales se realiza con 
ayuda de punzones o fresas de alta velocidad. Para mante-
ner un buen acceso al segmento objetivo para la implanta-
ción, en caso necesario se deben eliminar los osteofi tos an-
teriores u otras alteraciones óseas.

Discectomía y descompresión

NOTA: La preparación cuidadosa del espacio discal, en es-
pecial la renovación de una amplia superfi cie de las pla-
cas fi nales, constituye la base para un mejor aporte vas-
cular y una correcta fusión ósea. La lesión de las 
superfi cies óseas adyacentes superior e inferior de la 
columna vertebral puede hacer que el implante se 
hunda en el cuerpo vertebral.

Fig. 3 Extirpación completa del disco cervical
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El sistema de cajetín ROCCIA ACIF ofrece una amplia varie-
dad de longitudes, anchos y formas anatómicas diferentes, 
en 5° de lordosis respectivamente. Esta amplia gama permi-
te la adaptación individual a las diferentes anatomías de los 
pacientes y a las necesidades intraoperatorias.

Con el implante de prueba ROCCIA ACIF puede determinar 
el implante necesario de acuerdo con la situación anatómi-
ca individual. Con el implante de prueba defi ne la longitud, 
el ancho y la altura; y al mismo tiempo comprueba qué for-
ma anatómica es adecuada de acuerdo de acuerdo con la 
situación.

En primer lugar se debe montar el insertador (fi g. 4). Para 
ello se introduce completamente el núcleo en la vaina y se 
atornilla. A continuación se une el tope de profundidad al 
instrumento (fi g. 4). El tope de profundidad se puede retirar 
y poner de nuevo sin quitar el implante de prueba.

Selección del implante de prueba

Fig. 4 Montaje del instrumento insertador, compuesto de inertador, 
núcleo y tope de profundidad

RI-8010
Insertador ROCCIA ACIF,         
desmontable

RI-8050
Tope de profundidad de ROCCIA 
ACIF, lateral grande

RI-06161351
Prueba ROCCIA ACIF 
6x16x13 mm, anatómica

*  Representativo de otros insertadores
  Véase instrumentos ROCCIA
**  Representativo de otros tamaños de implantes de prueba
  Véase implantes de prueba ROCCIA

Fig. 4 Montaje del instrumento insertador, compuesto de inertador, 



NOTA: El implante de prueba también sirve para simu-
lar la colocación del implante en su posición fi nal. En 
caso de que el implante de prueba no se pueda colocar 
en la posición fi nal deseada, puede ser necesario una 
nueva preparación del espacio discal.

NOTA: Las dimensiones exteriores del implante de 
prueba corresponden a la dimensión del implante pro-
piamente dicho, sin el dentado ni los marcadores de 
rayos X.
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El implante de prueba elegido se atornilla al insertador 
(fi g. 5) y se coloca, bajo control de rayos X lateral, en el espa-
cio intervertebral (fi g. 6 y 7). Al utilizar pruebas con forma 
anatómica, la placa fi nal convexa siempre se debe orientar 
hacia craneal. La inscripción "TOP" en el insertador debe te-
ner una orientación craneal al colocar la prueba (fi g. 
6 Zoom).

Silony Medical recomienda utilizar un implante lo más an-
cho posible para mantener una superfi cie de apoyo grande 
y garantizar un apoyo en la zona cortical anterior y posterior 
de las placas fi nales.
Para determinar la altura es importante observar que el im-
plante de prueba no quede ni demasiado encajado ni de-
masiado suelto. Pruebe de forma correspondiente una vari-
ante más pequeña o más grande hasta que el implante de 
prueba quede asentado de manera estable en el espacio in-
tersegmental. En caso de uso de un distractor, puede ser 
necesario soltarlo para obtener una sensación táctil de la 
estabilidad primaria del implante.

Selección del implante de prueba

*  Representativo de otros insertadores
  Véase instrumentos ROCCIA
**  Representativo de otros tamaños de implantes de prueba
  Véase implantes de prueba ROCCIA

RI-8050
Tope de profundidad de ROCCIA 
ACIF, lateral grande

RI-06161351
Prueba ROCCIA ACIF 
6x16x13 mm, anatómica

Fig. 5 Fijación del implante de prueba en el insertador

Fig. 6 Inserción del implante de prueba

Fig. 7 Control mediante rayos X durante la inserción del implante de 
prueba

RI-8010
Insertador ROCCIA ACIF, 
desmontable
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El cajetín ROCCIA ACIF seleccionado se atornilla en el 
insertador ROCCIA ya montado (fi g. 8). El insertador no 
debe atornillarse con demasiada fi rmeza al cajetín. El tope 
de profundidad se puede dejar en el instrumento.
El llenado del cajetín con material óseo autólogo (o bien 
hueso homólogo o material de sustitución ósea) es un re-
quisito importante para una fusión segura. Para ello dispo-
ne tanto de un bloque de relleno como de un empujador 
(fi g. 9). Los anillos de color en el empujador se correspon-
den con el color del implante de prueba anteriormente usa-
do. La superfi cie del empujador está adaptada a la huella 
del cajetín correspondiente. Para ello se debe tener en 
cuenta la orientación del empujador de acuerdo con las 
marcas en forma de barra en el empujador y en el bloque 
de relleno (fi g. 9 Zoom). La marca en forma de barra señala 
el lado posterior del cajetín.

Llenado del cajetín ROCCIA ACIF

Fig. 8 Fijación del cajetín en el insertador

Fig. 9 Llenado del cajetín con material óseo en el bloque de rel-
leno con empujador

RI-8010
Insertador ROCCIA ACIF, 
desmontable

RI-2061
Empujador de material sustitu-
ción ósea ROCCIA ACIF

RI-2060
Bloque de relleno ROCCIA ACIF

*  Representativo de otros insertadores
  Véase instrumentos ROCCIA

Llenado del cajetín ROCCIA ACIF



NOTA: El implante de prueba tiene una superfi cie lisa. 
El dentado de fi jación confi ere al cajetín una superfi cie 
áspera. Esto signifi ca que la colocación del cajetín pue-
de requerir más esfuerzo. En caso de que el tratamien-
to se realice con ayuda de un distractor, se recomienda 
aumentar ligeramente la distracción para reducir la fu-
erza necesaria para colocar el cajetín. Esta distracción 
se debe soltar inmediatamente después de la implan-
tación completa.
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Compruebe la orientación craneal y caudal del cajetín. Al 
utilizar cajetines con forma anatómica, la placa fi nal conve-
xa siempre se debe orientar hacia craneal. La inscripción 
"TOP" en el insertador debe tener una orientación craneal al 
insertar el cajetín (fi g. 10 Zoom)
El cajetín se coloca en el espacio discal bajo control median-
te rayos X (fi g. 10).
El tope de profundidad del insertador evita una colocación 
demasiado profunda del implante.
Para facilitar la colocación del cajetín tiene un martillo de 
percusión pequeño a su disposición.

Colocación del cajetín ROCCIA ACIF

NOTA: Seleccionar el tamaño adecuado del cajetín es 
decisivo para el éxito de la instrumentación y la fusión.

RI-8050
Tope de profundidad de 
ROCCIA ACIF, lateral grande

RI-8060
Martillo de percusión pequeño 
ROCCIA

Fig. 10 Colocación del cajetín

RI-8010
Insertador ROCCIA ACIF, 
desmontable

*  Representativo de otros insertadores
  Véase instrumentos ROCCIA

Compruebe la orientación craneal y caudal del cajetín. Al 
utilizar cajetines con forma anatómica, la placa fi nal conve-
xa siempre se debe orientar hacia craneal. La inscripción 
"TOP" en el insertador debe tener una orientación craneal al 

El cajetín se coloca en el espacio discal bajo control median-

El tope de profundidad del insertador evita una colocación 

Para facilitar la colocación del cajetín tiene un martillo de 



NOTA: Dependiendo de la patología individual del pa-
ciente, puede ser necesaria una estabilización adicio-
nal del cajetín ROCCIA® ACIF con una placa anterior o 
un sistema de tornillos y varillas dorsal.
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La posición fi nal (fi g. 11) del implante se debe controlar utili-
zando el intensifi cador de imágenes (lateral y anteroposte-
rior). Los marcadores de rayos X en el implante permiten vi-
sualizar la posición del cajetín.
Una vez comprobada la posición en el convertidor de imá-
genes, el insertador se desatornilla completamente del im-
plante y se retira (fi g. 12 y 13). No es necesario aplicar fuerza 
para retirar el insertador del implante. No obstante, en caso 
de que se encuentre resistencia, se debe comprobar si el in-
sertador se ha desatornillado completamente. En caso ne-
cesario, se debe repetir este procedimiento. Al retirar el in-
sertador se debe asegurar de que no se altere su posición 
fi nal.

Retirada del instrumental

Fig. 11 Posición fi nal del cajetín

Fig. 12 Control lateral mediante rayos X Fig. 13 Control anteroposterior mediante ray-
os X



Implantes ROCCIA ACIF anatómicos por número de artículo  ............................................................................. PI 02
Implantes de prueba ROCCIA ACIF anatómicos por número de artículo  ......................................................... PI 03
Implantes ROCCIA ACIF en forma de cuña por número de artículo  .................................................................  PI 04
Implantes de prueba ROCCIA ACIF en forma de cuña por número de artículo  .............................................. PI 05
Instrumentos ROCCIA ACIF por número de artículo  .............................................................................................  PI 06
Índice ROCCIA ACIF  ........................................................................................................................................................ PI 07

ROCCIA® ACIF
IMPLANTES
INFORMACIÓN SOBRE 
EL PRODUCTO

ROCCIA ACIF - Fusión intercorporal cervical anterior 15



Explicación ejemplar del número de artículo del cajetín

Cajetín ROCCIA ACIF, 5x16x15mm, anatómico

  S  RCP  05   16   15   51

estéril Modelo Alto Ancho Largo

  S

Ángulo/
forma

Carac-
terística

Implantes ROCCIA® ACIF

Número de artículo Descripción Imagen

S-RCP-04141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-05141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-06141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-07141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-08141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-04161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-05161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-06161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-07161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-08161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-04161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-05161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-06161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-07161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-08161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-04181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-05181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-06181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-07181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-08181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-04181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 15 mm, anatómico

S-RCP-05181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 15 mm, anatómico

S-RCP-06181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 15 mm, anatómico

S-RCP-07181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 15 mm, anatómico

S-RCP-08181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 15 mm, anatómico

Sistema:
ROCCIA

Tipo de implante:
ACIF

Tipifi cación: 
anatómico

Material:
PEEK
Ti6Al4V ELI (marcador de 
rayos X)

Imagen Descripción Número de artículo

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T04141351

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T05141351

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T06141351

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T07141351

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T08141351

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T04161351

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T05161351

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T06161351

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T07161351

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T08161351

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T04161551

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T05161551

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T06161551

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T07161551

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T08161551

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T04181351

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T05181351

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T06181351

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T07181351

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T08181351

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T04181551

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T05181551

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T06181551

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T07181551

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T08181551

PI 02 SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación



13 mm

Explicación ejemplar del número de artículo del cajetín

Cajetín ROCCIA ACIF, 5x16x15mm, anatómico

16 mm
15 mm

5 mm

Número de artículo Descripción Imagen

S-RCP-04141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-05141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-06141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-07141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-08141351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 14 x 13 mm, anatómico

S-RCP-04161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-05161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-06161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-07161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-08161351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 13 mm, anatómico

S-RCP-04161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-05161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-06161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-07161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-08161551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 15 mm, anatómico

S-RCP-04181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-05181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-06181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-07181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-08181351-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 13 mm, anatómico

S-RCP-04181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 15 mm, anatómico

S-RCP-05181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 15 mm, anatómico

S-RCP-06181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 15 mm, anatómico

S-RCP-07181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 15 mm, anatómico

S-RCP-08181551-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 15 mm, anatómico

ROCCIA ACIF - Fusión intercorporal cervical anterior PI 03  

Imagen Descripción Número de artículo

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T04141351

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T05141351

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T06141351

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T07141351

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T08141351

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T04161351

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T05161351

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T06161351

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T07161351

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T08161351

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T04161551

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T05161551

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T06161551

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T07161551

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T08161551

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T04181351

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T05181351

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T06181351

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T07181351

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T08181351

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T04181551

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T05181551

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T06181551

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T07181551

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T08181551

Implantes de prueba ROCCIA® ACIF

Sistema:
ROCCIA

Tipo de instrumento:
Implante de prueba

Tipifi cación: 
anatómico

Material:
Ti6Al4V ELI



Explicación ejemplar del número de artículo del cajetín

Cajetín ROCCIA ACIF, 5x16x15mm, forma cuña

 S  RCP

estéril Modelo

 S

Carac-
terística

 05   16   15   05

Alto Ancho Largo Ángulo/
forma

Implantes ROCCIA® ACIF

Número de artículo Descripción Imagen

S-RCP-04141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-05141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-06141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-07141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-08141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-04161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-05161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-06161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-07161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-08161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-04161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-05161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-06161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-07161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-08161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-04181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-05181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-06181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-07181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-08181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-04181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-05181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-06181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-07181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-08181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 15 mm, forma cuña

Sistema:
ROCCIA

Tipo de implante:
ACIF

Tipificación: 
forma cuña

Material:
PEEK
Ti6Al4V ELI (marcador de 
rayos X)

PI 04 SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación



13 mm

Explicación ejemplar del número de artículo del cajetín

Cajetín ROCCIA ACIF, 5x16x15mm, forma cuña

16 mm
15 mm

5 mm

Número de artículo Descripción Imagen

S-RCP-04141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-05141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-06141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-07141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-08141305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 14 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-04161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-05161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-06161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-07161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-08161305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-04161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-05161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-06161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-07161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-08161505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-04181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-05181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-06181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-07181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-08181305-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 13 mm, forma cuña

S-RCP-04181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-05181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-06181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-07181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 15 mm, forma cuña

S-RCP-08181505-S Cajetín ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 15 mm, forma cuña

ROCCIA ACIF - Fusión intercorporal cervical anterior PI 05

Imagen Descripción Número de artículo

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 14 x 13 mm, forma cuña RI-T04141305

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 14 x 13 mm, forma cuña RI-T05141305

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 14 x 13 mm, forma cuña RI-T06141305

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 14 x 13 mm, forma cuña RI-T07141305

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 14 x 13 mm, forma cuña RI-T08141305

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 13 mm, forma cuña RI-T04161305

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 13 mm, forma cuña RI-T05161305

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 13 mm, forma cuña RI-T06161305

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 13 mm, forma cuña RI-T07161305

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 13 mm, forma cuña RI-T08161305

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T04161505

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T05161505

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T06161505

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T07161505

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T08161505

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T04181305

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T05181305

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T06181305

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T07181305

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T08181305

Prueba ROCCIA ACIF, 4 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T04181505

Prueba ROCCIA ACIF, 5 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T05181505

Prueba ROCCIA ACIF, 6 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T06181505

Prueba ROCCIA ACIF, 7 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T07181505

Prueba ROCCIA ACIF, 8 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T08181505

Implantes de prueba ROCCIA® ACIF

Sistema:
ROCCIA

Tipo de instrumento:
Implante de prueba

Tipificación: 
forma cuña

Material:
Ti6Al4V ELI
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Número de artículo Descripción Imagen Página

RI-2060 Bloque de relleno ROCCIA ACIF 12

RI-2061 Empujador de material sustitución ósea ROCCIA ACIF 12

RI-8010 Insertador ROCCIA ACIF, desmontable 10, 11, 12, 13

RI-8050 Tope de profundidad de ROCCIA ACIF, lateral grande 10, 11, 13

RI-8060 Martillo de percusión pequeño ROCCIA 13

RI-8110 Insertador largo ROCCIA, desmontable 10, 11, 12, 13

Instrumentos ROCCIA® ACIF
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Índice alfabético ROCCIA® ACIF

A–Z Descripción Número de artículo Página

B Bloque de relleno RI-2060 12

E Empujador de material sustitución ósea RI-2061 12

I

Insertador, desmontable RI-8010 10, 11, 12, 13

Insertador, largo, desmontable RI-8110 10, 11, 12, 13

Implante de prueba 4 x 14 x 13mm, forma cuña RI-T04141305

PI 05

Implante de prueba 5 x 14 x 13mm, forma cuña RI-T05141305

Implante de prueba 6 x 14 x 13mm, forma cuña RI-T06141305

Implante de prueba 7 x 14 x 13mm, forma cuña RI-T07141305

Implante de prueba 8 x 14 x 13mm, forma cuña RI-T08141305

Implante de prueba 4 x 16 x 13mm, forma cuña RI-T04161305

Implante de prueba 5 x 16 x 13mm, forma cuña RI-T05161305

Implante de prueba 6 x 16 x 13mm, forma cuña RI-T06161305

Implante de prueba 7 x 16 x 13mm, forma cuña RI-T07161305

Implante de prueba 8 x 16 x 13mm, forma cuña RI-T08161305

Implante de prueba 4 x 16 x 15mm, forma cuña RI-T04161505

Implante de prueba 5 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T05161505

Implante de prueba 6 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T06161505

Implante de prueba 7 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T07161505

Implante de prueba 8 x 16 x 15 mm, forma cuña RI-T08161505

Implante de prueba 4 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T04181305

Implante de prueba 5 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T05181305

Implante de prueba 6 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T06181305

Implante de prueba 7 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T07181305

Implante de prueba 8 x 18 x 13 mm, forma cuña RI-T08181305

Implante de prueba 4 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T04181505

Implante de prueba 5 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T05181505

Implante de prueba 6 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T06181505

Implante de prueba 7 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T07181505

Implante de prueba 8 x 18 x 15 mm, forma cuña RI-T08181505
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Índice alfabético ROCCIA® ACIF

A–Z Descripción Número de artículo Página

M Martillo de percusión pequeño RI-8060 13

P

Implantate de prueba 4 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T04141351

PI 03

Implantate de prueba 5 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T05141351

Implantate de prueba 6 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T06141351

Implantate de prueba 7 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T07141351

Implantate de prueba 8 x 14 x 13 mm, anatómica RI-T08141351

Implantate de prueba 4 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T04161351

Implantate de prueba 5 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T05161351

Implantate de prueba 6 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T06161351

Implantate de prueba 7 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T07161351

Implantate de prueba 8 x 16 x 13 mm, anatómica RI-T08161351

Implantate de prueba 4 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T04161551

Implantate de prueba 5 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T05161551

Implantate de prueba 6 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T06161551

Implantate de prueba 7 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T07161551

Implantate de prueba 8 x 16 x 15 mm, anatómica RI-T08161551

Implantate de prueba 4 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T04181351

Implantate de prueba 5 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T05181351

Implantate de prueba 6 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T06181351

Implantate de prueba 7 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T07181351

Implantate de prueba 8 x 18 x 13 mm, anatómica RI-T08181351

Implantate de prueba 4 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T04181551

Implantate de prueba 5 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T05181551

Implantate de prueba 6 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T06181551

Implantate de prueba 7 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T07181551

Implantate de prueba 8 x 18 x 15 mm, anatómica RI-T08181551

T Tope de profundidad, lateral grande RI-8050 10, 11, 13

PI 08 SILONY MEDICAL – Guía de instrumentación
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